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B2 - Uricult  
 
 
 
               

               

Keimzahl  24  12  21*  82*  510*     
  neg  103  104  105  106     

               
               

 
Kommentar 
Die Probe enthielt Proteus mirabilis. Die angegebene Gesamtkeimzahl sollte >=104 sein. Die Bakterien 
bildeten einen dichten homogenen Rasen, der eventuell von einigen Teilnehmern als "negativ" 
interpretiert wurde. 


