Verein fir medizinische Qualitatskontrolle Ringversuch MQ 2017-1

B2 Uricult
Uricult 620* 10* 3 1 2
neg 10E3 10E4 10E5 10E6
Bewertung
Kommentar

Die Probe enthielt ein keimfreies Pellet. Die angegebene Gesamtkeimzahl sollte <=10%sein.





