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B2 - Uricult  
 
 
 

               

               

Keimzahl  14  10  29*  159*  386*     

  neg  10E3  10E4  10E5  10E6     

               

               

 

Kommentar 

Die Probe enthielt Klebsiella pneumoniae. Die angegebene Gesamtkeimzahl sollte >=104 sein. 


