
U2 Urin Teststreifen/HCG

Combur Roche, visuell

Leukozyten
Lc/µL

15
neg

75*
25

572*
75

330*
500

Nitrit 962*
neg

17
pos

pH 249*
5

121*
5.5

606*
6

11*
6.5

3
7 7.5

1
8 8.5

Protein
g/L

940*
neg

1 43*
0.3 1

1
5

Glukose
mmol/L

8
norm

1
2.8

13
5.5

70*
17

1 906*
55

Keton
mmol/L

981*
neg

6
1

1
5 15

Urobilinogen
µmol/L

923*
norm

1
17 70 140 200

Bilirubin 926*
neg

1
+ ++ +++ ++++

Erythrozyten/Häm 976*
neg

10
10 25

2
50

1
250

spez. Gewicht 7
1000

3
1005

29*
1010

385*
1015

192*
1020

10*
1025

3
1030

Kommentar U2
Der Urin stammt von gesunden Spendern und wurde mit Glukose (42.5 mmol/l) und HCG versetzt.
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U2 Urin Teststreifen/HCG

Combur Urilux/Urisys

Leukozyten
Lc/µL

2
neg

32*
25

352*
100

5*
250

563*
500

Nitrit 945*
neg

6
pos

pH 158*
5

9*
5.5

623*
6

157*
6.5

8
7 7.5 8 8.5

Protein
g/L

942*
neg

9*
0.25 0.75 1.5

2
5

Glukose
mmol/L

2
norm

42
3

6
6

39*
17

864*
56

Keton
mmol/L

954*
neg 0.5 1.5 5

1
15

Urobilinogen
µmol/L

947*
norm 17 70 140 200

Bilirubin 949*
neg

1
+ ++ +++

Erythrozyten/Häm
Ery / µl

945*
neg

8
10 25

1
50 250

spez. Gewicht 1
1.000

4
1.005

107*
1.010

579*
1.015

240*
1.020

3*
1.025 1.030

Kommentar U2
Der Urin stammt von gesunden Spendern und wurde mit Glukose (42.5 mmol/l) und HCG versetzt.
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U2 Urin Teststreifen/HCG

Multistix Clinitek

Leukozyten
Lc/µL

2
neg

18*
15

103*
70

6*
125

3*
500

Nitrit 130*
neg

1
pos

pH 7*
5

111*
6

12*
6.5 7 7.5 8 8.5

Protein
g/L

129*
neg Spur 0.3 1 3 20

Glukose
mmol/L

1
neg

2
5.5

21*
14

79*
28

24*
55

5*
111

Keton
mmol/L

131*
neg 0.5 1.5 4 8 16

Urobilinogen
µmol/L

122*
3.2

1
16

2
33 66 131

Bilirubin 124*
neg

1
+ ++ +++

Erythrozyten/Häm
Ery / µl

123*
neg

6
10 25 80 200

spez. Gewicht
1.000 1.005

19*
1.010

77*
1.015

31*
1.020

2*
1.025

2
1.030

Kommentar U2
Der Urin stammt von gesunden Spendern und wurde mit Glukose (42.5 mmol/l) und HCG versetzt.
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U2 Urin Teststreifen/HCG

Aution, PocketChem

Leukozyten
Lc/µL neg

2*
10-25

11*
70-75

76*
125-250

82*
500

Nitrit 171*
neg pos

pH 1*
5

1*
5.5

162*
6

7*
6.5 7 7.5 8 8.5

Protein
g/L

168*
neg

3*
0.15 0.3 1 3-5 10-20

Glukose
mmol/L

1
norm

8
2.2

5
5.6

26*
14-17

98*
28

33*
55 111

Keton
mmol/L

168*
neg

2
0.5

1
1.5 4-5 8-10 15-16

Urobilinogen
µmol/L

168*
norm

1
16

1
33-35

1
66-70 131-140 200

Bilirubin 170*
neg

1
+ ++ +++

Erythrozyten/Häm
Ery / µl

170*
neg 5-10 25 50-80 250

spez. Gewicht 1
1.000 1.005

2*
1.010

79*
1.015

71*
1.020

3*
1.025

1
1.030

Kommentar U2
Der Urin stammt von gesunden Spendern und wurde mit Glukose (42.5 mmol/l) und HCG versetzt.
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U2 Urin Teststreifen/HCG

Combi Screen

Leukozyten
Lc/µL

3
neg

10*
25

43*
75

3*
500

Nitrit 59*
neg pos

pH 12*
5

41*
6

4*
6.5

1
7 8

Protein
mg/dl

55*
neg

3*
Spur 30 100 500

Glukose
mmol/L

1
neg

4
2.8

1
5.6

1*
14

11*
28

40*
56

Keton 55*
neg Spur

1
+ ++ +++

Urobilinogen
µmol/L

56*
norm 35 70 140 200

Bilirubin 57*
neg + ++ +++

Erythrozyten/Häm
Ery / µl

58*
neg 5-10 50

1
300

spez. Gewicht
1.000 1.005

3*
1.010

42*
1.015

6*
1.020

2*
1.025

1
1.030

Kommentar U2
Der Urin stammt von gesunden Spendern und wurde mit Glukose (42.5 mmol/l) und HCG versetzt.
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